
RK5991N扬声器/话筒
自动极性测试仪

使用说明书
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一、主要技术特性

二、面板说明

三、使用说明

四、随机附件
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+转接头

测试线 付

4.6电源线              1条

用户收到仪器后，应开箱检查核对上述内容，若发生短缺，请立即与本
公司或经销单位联系。

从经销单位发运日起计算，整机保修期为12个月。

保修时应出示该仪器的保修卡，本公司对所有外发仪器实行终身维修服务，
保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费由用户承担。



深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号
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28604516(售后专线）
83806889
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